Note de sécurité urgente
Rappel volontaire
Action immédiate nécessaire

ler septembre 2010

Cher client de Swissimplant AG,

Ceci est une note de sécurité d'urgence de la part de Swissimplant AG, concernant tous les types
de leurs implants d'articulateur Solysafe Septal, notamment les types 15, 20, 25, 30 et 35.

Comme vous le savez, Swissimplant AG a émis des notes de sécurité d'urgence les 4 et 13 aolt
2010. Vous les trouverez en piéce jointe, a titre informatif. Elles se rapportent a toutes les tailles
de leurs articulateurs Solysafe Septal. Merci de bien vouloir les relire avec attention, et de
vous assurez que vous avez bien pris les mesures demandées.

L'enquéte sur I'éventuel probleme de qualité, ainsi que sur les éventuels risques de santé qui sont
décrits dans les notes de sécurité d'urgence susmentionnées envoyées les 4 et 13 aolt 2010 est
en cours. Ainsi, Swissimplant AG a décidé de prendre d'elle-méme l'initiative de procéder a un
rappel. Celui-ci est également une mesure de précaution afin d'assurer que les appareils de tou-
tes tailles décrits dans les notes de sécurité d'urgence ne soient plus implantés, ce qui permet
d'assurer des précautions maximales pour la sécurité du patient, et d'exclure les éventuels ris-
ques de santé pour le patient tels que décrits dans les notes de sécurité d'urgence des 4 et 13
aolt 2010.

Les produits concernés sont:

- Articulateur Solysafe Septal Occluder Type 15, REF 010.0001

- Articulateur Solysafe Septal Occluder Type 20, REF 010,0002.0005
- Articulateur Solysafe Septal Occluder Type 25, REF 010,0003.0005
- Articulateur Solysafe Septal Occluder Type 30, REF 010,0004.0005
- Articulateur Solysafe Septal Occluder Type 35, REF 010,0005.0005

Nos documents nous indiquent que vous avez regu un produit concerné par ce rappel. Clest
pourquoi nous vous demandons de bien vouloir procéder aux mesures suivantes:

1. Cette note de sécurité d'urgence, ainsi que ses annexes, doit étre transmise a tou-
tes les personnes qui peuvent étre concernées au sein de votre organisation, ainsi
qu'a tous les services auxquels les produits affectés par cette note de sécurité
d'urgence ont été transférés. Si vous avez distribué ce produit & un tiers, il
convient alors de transmettre la présente note de sécurité d'urgence a quiconque
aurait recu les produits concernés.
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2, Veuillez completer le formulaire de rappel et d'inventaire fournis, le renvoyer par
fax au +41 32 625 0500 et |'adresser a Swissimplant AG Customer Service De-
partment. En nous le renvoyant, vous nous autorisez a prendre note du fait que
vous avez bien regu le présent courrier, ainsi que du nombre de produits que vous
devez nous renvoyer.

3 Veuillez nous retourner tous les produits concernés dont vous disposez, ainsi que
que le formulaire original de rappel et d'inventaire a I'adresse suivante:

Swissimplant AG
Weissensteinstrasse 81
4500 Solothurn

Suisse

Vous pouvez contacter notre service clientéle (+41 32 625 0505), qui vous indi-
quera quel transporteur choisir pour le retour.

4, Une fois que nous aurons regu les produits retournés, nous créditerons votre
compte de la somme correspondante. Nous pouvons également, a votre discré-
tion, vous proposer de rembourser les montants déja réglés se rapportant aux
produits concernés et retournés. Vous pourrez indiquer vos coordonnées bancai-
res dans le formulaire de rappel et d'inventaire.

Selon le résultat de I'enquéte en cours, des mesures supplémentaires pourraient éventuellement
s'avérer nécessaires a l'avenir. Le cas échéant, nous vous fournirions des informations complé-
mentaires s'adressant aux utilisateurs et aux patients (notamment des informations sur les suivis
possibles). Si vous avez besoin d'informations ou de clarifications supplémentaires a ce sujet,
veuillez contacter le service clientéle de Swissimplant AG au +41 32 625 0505.

Swissmedic, la sécurité sociale suisse, a été notifiée de cette mesure.

En vous remerciant de votre compréhension,
Cordiales salutations,

Swissimplant AG

Pieces jointes

Note de sécurité d'urgence du 4 aoiit 2010
Note de sécurité d'urgence du 13 aolt 2010
Formulaire de rappel et d'inventaire

Traduction de I'original en anglais - La version anglaise prévaut.

Swissimplant AG = Weissensteinst

Tel. +41 32 625 05 O5 ax +4132 62
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Note de sécurité urgente sur I'occludeur Septal Solysafe
Action immédiate requise

13 aodt 2010

Cher fournisseur de soins médicaux,

Ceci est une note de sécurité a caractére urgent de la part de la société Swissimplant AG
concernant leurs implants par occludeur septal Solysafe — comprenant tous les modeles de
diamétre 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm et 35 mm — comme figurant a la fin de ce document.
Swissmedic, I'autorité nationale Suisse compétente en la matiére, a participé a ces actions
correctrices au niveau de la sécurité. Swissmedic, en tant qu’'autorité nationale charge de la
coordination, va diriger 'enquéte sur les incidents survenus au sein de 'EEE et de la Suisse.

Swissimplant AG, aprés avoir regu des rapports individuels provenant du secteur sur le
comportement inexpliqué des fils métalliques de I'implant, a, le 4 aot 2010, appliqué une

cessation immédiate d’implantation, de marketing, de vente et de distribution de
I’occludeur Septal Solysafe (tous modéles confondus).

Cette urgente note de sécurité était base sur le fait que des rapports sur des cas isoleés de
problémes de sécurité des implants ont été regus. Ces problémes de sécurité se limitaient aux
implants de grande taille, d’un diamétre de 30 mm et de 35 mm.

Swissimplant AG avait immédiatement mis en place des enquétes supplémentaires sur les
modeéles d’occludeurs Solysafe Septal 15 mm, 20 mm et 25 mm. Suite aux résultats préliminaires
de ces enquétes, il n’est actuellement pas possible d’exclure d'éventuels problémes de sécurité
pour ces modeéles.

Ainsi, Swissimplant AG étend les actions correctrices de sécurité mises en application a partir du
4 aolt comme suit.

Premiérement, Swissimplant maintient la
cessation d’implantation, de marketing, de vente et de distribution de I’occludeur

Septal Solysafe (tous modéles confondus). Toute réserve des produits concernés
doivent rester en quarantaine.

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir compléter le formulaire de notification de
sécurité d’urgence ainsi que le formulaire d’état des stocks fournis en piéce jointe, et de nous les
renvoyer au plus vite par fax a notre service clients, au +41 32 625 0500. Cela nous permettra de
documenter votre réception de la présente lettre.

Traduction de l'original en anglais - La version en anglais prévaut.

Swissimplant AG *+ Weissensteinstrasse 81 * CH-4500 Solothurn
Tel. +41 32 625 05 05 * Fax +41 32 625 05 00 * info@swissimplant.com
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Pour les patients qui ont déja regu un occludeur Solysafe Septal de quel diamétre que ce soit (y
compris tous les patients qui ont recu des implants occludeurs Solysafe Septal de diametre 15
mm, 20 mm et 25 mm), nous vous demandons de bien vouloir

faire prendre connaissance a vos patients des informations figurant dans cette lettre, et de
leur demander de se présenter de toute urgence afin d’effectuer une évaluation de leur

implant.

Ces patients doivent subir un examen afin de détecter d’éventuelles irrégularités au niveau de
leur implant. L'existence de déformation, fracture, migration des fils de I'mplant et éventuel
possible dislocation de limplant doit subir un controle radio (radiographie ou examen
fluoroscopique).

De plus, indépendamment de la taille du diamétre, les médecins doivent recommander

a tous les patients ayant constaté tout signe ou symptéme d’embollie ou de probléme
cardiaque suite a I'implantation d’un occludeur Solysafe Septal de consulter
immédiatement un médecin.

Nous vous demandons, aprés chaque examen du patient concerné, ainsi qu’en cas de besoin
d’aide, de bien vouloir

immédiatement vous adresser a Swissimplant AG, Service clients (Customer Service
Department) au +41 32 625 0505, qui vous redirigera vers un expert.

Veuillez transmettre les résultats de I'examen ainsi que les rapports faisant état de toute
irrégularité a Swissimplant AG (par télécopie au +41 32 625 0500 ou par e-mail a:
support@swissimplant.com). Swissimplant AG réalisera une évaluation détaillée du cas de votre
patient tout en tenant compte de la décision éclairée que votre patient et vous-méme aurez prise
quant a la suite du traitement.

Veuillez immédiatement contacter Swissimplant AG a notre hotline +41 32 625 0505 si
vous soupconnez toute anomalie au niveau de I'implant.

Dans ce cas, des soins médicaux immédiats peuvent s’avérer nécessaires, afin d'éviter de
graves problemes de santé.

Veuillez nous excuser des désagréments occasionnés. Si vous avez besoin d'informations
supplémentaires ou de clarification a ce sujet, veuillez contacter le service client de Swissimplant
AG au +41 32 625 0505.

Merci de votre compréhension,

Bien cordialement,

Swissimplant AG

I Traduction de I'original en anglais - La version en anglais prévaut.
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Swissimplant AG - Weissensteinstrasse 81 + CH-4500 Solothurn
Tel. +41 32 625 05 05 * Fax +41 32 625 05 00 * info@swissimplant.com
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Produits concernés

REF Dénomination

010.0001 Solysafe Septal Occluder Type 15
010.0002 Solysafe Septal Occluder Type 20
010.0003 Solysafe Septal Occluder Type 25
010.0004 Solysafe Septal Occluder Type 30
010.0005 Solysafe Septal Occluder Type 35

Traduction de l'original en anglais - La version en anglais prévaut.

Swissimplant AG - Weissensteinstrasse 81+ CH-4500 Solothurn
Tel. +41 32 625 05 05 * FaxX +41 32 625 05 00 * info@swissimplant.com
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